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章节摘录

版权页：   插图：   （4）输入阻抗 当被测信号接人示波器时，示波器输入阻抗Z1为被测信号的等效负
载，要求足够大，一般可等效为输入电阻R1和输入电容C1的并联。测量高频信号时应考虑输入电容的
影响。 （5）输入方式 输入方式即输入耦合方式，一般有直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)3种，可
通过示波器面板选择。接地耦合将示波器Y通道输入端短路，一般在测试信号时，为确定零电平位置
而选用；交流耦合可隔离被测信号中的直流及慢变化分量，抑制工频干扰，便于测量高频及交流瞬变
信号；直流耦合即直接耦合，将输入信号所有成分都加到示波器上。 （6）触发源选择方式 触发源是
指用于提供产生扫描电压的同步信号来源，一般有内触发(INT)、外触发(EXT)、电源触发(LINE)3种。
内触发是指由被测信号来产生同步触发信号；外触发是指由外部电路提供的信号来产生同步触发信号
；电源触发是指利用示波器内部工频电源来产生同步触发信号。 （7）触发（扫描）方式 示波器触发
方式一般有自动(AUTO)、常态(NORM)、单次(SGL)等方式。有的示波器还设有电视场(TV-V)、电视
行(TV-H)扫描方式。 五、扩展知识——数字存储示波器 数字存储示波器(Digital Storage
Oscilloscope,DSO)是将捕捉到的波形通过A-D转换进行数字化，而后存人示波管外的数字存储器中。 1.
数字存储示波器的工作原理 一个典型的数字存储示波器工作原理框图如图5—36所示，它的工作过程
一般分为存储和显示两个阶段。在存储工作阶段，模拟输入信号先经过适当地放大或衰减，然后示波
器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样，再用一个A-D转换器将采样的模拟信号转换成数字信号
，最后，数字信号在逻辑控制电路的控制下依次存储到RAM中。在显示工作阶段，数字信号从存储器
中读出，并经D-A转换器转换成模拟信号，经垂直放大器放大加到CRT的Y偏转板。与此同时，CPU的
读地址计数脉冲加至D-A转换器，得到一个阶梯波扫描电压，加到水平放大器放大，驱动CRT的X偏转
板，从而实现在CRT上以密集的光点包络重现模拟输入信号。 2.数字存储示波器的特点 一般的数字存
储示波器具有以下特点： 1）波形的采样／存储与波形的显示是独立的，因而可以无闪烁地观测极慢
变化信号；对于观测极快信号来说，数字存储示波器可采用低速显示。
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